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Secretaria Municipal De Saude
CNPJ: 11.400.251/0001-80

Sooretama-ES, 05 de setembro de 2022.

AO GABINETE
PROCESSO N° 2845/2022

Trata-se de contratagdo de empresa especializada para implantagéo e realizagdo de servigos de
diagnéstico por imagem (RAIO X e MAMOGRAFIA), a ser realizado nas dependéncias da Unidade

de Pronto Atendimento “Geraldo Inacio dos Santos”.
Verificamos a necessidade de revisdo ao Termo de Referéncia e assim a retificagdo do mesmo.

DIANTE DO EXPOSTO, apos vosso parecer, caso favoravel ao solicitado, sejam os
autos encaminhados a Secretaria Municipal de Suprimentos e Gestdo de contratos
para as demais tratativas do processo em epigrafe.

Respeitosamente.

v ==l

WESLEY COSTA SILVEIRA
Secretario Municipal de Saude
Decreto n°. 871/2022, 05/05/2022.
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA
12 RETIFICAGAO

1. OBJETO:

1.1. O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa
especializada para realizagdo de servicos de diagndsticos por imagem (RAIO-X e
MAMOGRAFIA), a serem realizados nas dependéncias fisicas da Unidade de Pronto
Atendimento “Geraldo Inacio dos Santos”, para atendimento dos pacientes em regime
eletivo e de urgéncia agendados pela Rede Municipal de Saude.

1.2. Os servigos estdo previstos pelo periodo de até 12 (doze) meses, e englobam o
fornecimento de mao de obra especializada por meio da presenga de profissional da area
de radiologia que ficara a disposi¢ao para realizagdo dos exames, aplicando-se todos os
materiais € consumos necessarios para a perfeita execugao dos servigos.

1.3. Sera indispensavel que haja a instalagdo de 01 (um) equipamento de RAIO-X e 01
(um) equipamento de MAMOGRAFIA, estando ambos atendendo as descrigdes minimas
apresentadas nesse termo de referencia, os quais, ficardo sob termo de comodato junto a
municipalidade.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. E de conhecimento geral que os Exames de Raio X e Mamografia sdo imprescindiveis
para o cuidado a saude da populagdo, usuarios dos servigos oferecidos pelo Sistema Unico
de Saulde - SUS, sendo necessarios como apoio para diagnostico de inumeras patologias
especificas e para complementar o diagnoéstico clinico. Sendo assim esses diagndsticos por
imagem s&o indispensaveis como instrumento para complementar a assisténcia medico-
ambulatorial.

2.2. Considerando que a oferta do servigo em exames de média complexidade aos
usuarios do SUS pela Secretaria de Saude nao podem ser interrompidos e visto que a
Secretaria Municipal de Saude de Sooretama nao possui capacidade propria instalada para
realizar tais exames, devido a falta de estrutura em equipamentos de diagnésticos para
rastreamento, se faz necessario a contratagdo de uma empresa especifica para tal servigo.

2.3. Justifica-se, a necessidade da contratagdo de empresa especializada, uma vez que
os pacientes ndo precisarado se deslocar para outro municipio, fazendo com que o transporte
fique mais liberado para outras possiveis necessidades, além do mais, com o atendimento
para realizagdes de tais exames no municipio ira ter mais agilidade, principalmente nos
casos de urgéncia.

2.4. Outra justificativa € que estes servigo garantem as equipes acesso aos laudos e
imagens de forma rapida e resolutiva, melhorando a qualidade de assisténcia prestada.
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2.5. De modo geral, podemos concluir que diante das justificativas salientadas a
contratagdo de tal empresa é com total intuito de suprir as necessidades da populagao que
usufrui dos atendimentos na Secretaria Municipal de Saude de Sooretama, como ja dito,
sem necessidade de se deslocar a outros municipios, agilizando a realizagao e o diagnéstico
de casos clinicos urgentes.

DAS ESPECIFICAGOES DO OBJETO:

3. Deverao ser rigorosamente atendidas as especificagdes constantes na tabela abaixo e
observados os esclarecimentos constantes nas clausulas e itens deste termo.

| Item | Quant. | Unidade Descricao

Instalagédo e/ou locagédo por meio de comodato, de aparelho
de RAIO-X com as seguintes descrigdes minimas:
- Aparelho de Raios-X com Estativa Bucky Vertical ou tipo
Pendulo a partir de 500 mA.
- Os exames provenientes deste equipamento deverao ser
digitalizados através do sistema de captura indireta CR.

e Gerador:

- Corrente no tubo, a partir de 500 mA.

- Tensao no tubo, 125kV;

- Selegao de mA de 50 a 500 mA,;

- Selecao de Kv de 40 a 150 kV;,

- Selegao de tempo de 0.02 a 3 seg.;

- Selegéo de foco fino e foco grosso;

- Estativa porta tubo, Tubo, Colimador:

- Brago porta tubo com movimentos longitudinal, vertical e
angular;

- Freios eletromagnéticos para coluna deslizante, bem
como para posicionamento do tubo;

- Tubo de anodo giratério com camada de tungsténio;

- Colimador ajustavel com indicagdo luminosa do tamanho
do campo de irradiagao;

- Indicador de distancia foco;

e Estativa Bucky Vertical:

- Freios eletromagnéticos;

- Bucky porta chassis, permitindo movimento vertical,
adaptavel para colocagao de chassis com placa de fésforo;
- Uso de chassis até 35x43 cm, 35x35 cm, 24x30cm,
18x24 cm, 15x30 cm;

- Grade antidifusora oscilante ou de melhor qualidade fixa;
- Todos os dispositivos para o completo funcionamento do
equipamento;

- Dispositivo de Protegao contra sobrecarga sobre o tubo;
- Alimentagao de rede 220/380 Volts-60 Hz;

* Mesa para Diagnéstico:
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- Tampo Flutuante: Deslocamento nos 4 sentidos.
- Freios eletromagnéticos acionados pelo pedal.
- Dimensdes minimas:210cm x 80cm;
- Capacidade de carga na mesa de no minimo 130kg;
- Movimentos do campo: Longitudinais de 110cm (+/-
55cm para ambos os lados), laterais de 24cm (+/- 12cm
para ambos os lados);
- Distancia foco/detector de 100 cm a 180cm;
- Colocagao frontal de chassi ou detector;
- Grade antidifusora: Razao 10:1.
«Sistema de Radiologia Computadorizada Digital CR
para Raio X
- Sistema de Digitalizagdo de Imagens de Raio X com
certificagao ANVISA,;
- O sistema devera proporcionar a “Digitalizagdo de
Imagens de Radiologia digital nas categorias indireta (CR).
- Resolugao minima de 10 pixels/mm em todos os
tamanhos de cassetes de Raios-X.
- Capacidade de Processamento minimo de 50 (cinquenta
cassetes/hora) para Raios-X.
- 1 (um) Monitor (LED), minimo de 19 polegadas, resolugao
1080 x 1920;
- Reverséao/rotagdo de imagem (cima para baixo ou direita
para esquerda);
- Alteragdo de densidade, sensibilidade, contraste e latitude
das imagens;
- Efetuar conexao DICOM 3.0 para impressao Print SCU,
- Efetuar conexdo DICOM 3.0, Modality Worklist
Management com sistemas RIS/HIS;
- Servigo DICOM 3.0 Worklist Management SCU para
recebimento de informacgdes do sistema de informagao
radiologica (RIS) e hospitalar (HIS);
- Sistema completo com LAN Fast Ethernet;
- Nobreak de 02 KVA com bateria externa;
e Impressora Digital com Certificagao ANVISA:
- Impressora nativa DICOM
- Resolugdo minima de 508 dpi/ 50pm
- Bandeja para acoplar no minimo 100 peliculas
- Impressao em pelo menos 2 tamanhos de filmes
- Capacidade minima de impressao de 75 peliculas horas
quando se tratar do tamanho maior (35x43)
- Imprimir nas peliculas de tamanho 18x24 e 24x30 cm;
e Caracteristicas do PACS (Sistema com Software e
Hardware):
- O contratado devera fornecer a solugao completa,
incluindo todos os hardwares, software e servigos
necessarios para implantacdo e funcionamento do sistema
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de telerradiologia, tais como servidor de imagens,
roteadores, switches, link dedicado de internet, etc.

- O contrato devera fornecedor a solugédo completa,
incluindo todos os hardwares, softwares e servigos
necessarios para implantagao e funcionamento do sistema
de telerradiologia, tais como servidor de imagens,
roteadores, switches, link dedicado de internet, etc. O
intuito &€ garantir o armazenamento das imagens, bem
como possibilitar o acesso das imagens por parte do
profissional médico solicitante ou responsavel pelo laudo.

Instalagéo e/ou locagéao por meio de comodato, de aparelho
de MAMOGRAFIA com as seguintes descrigdes minimas:
- Gerador em alta frequéncia, aliando melhor qualidade
radiografica, robustez, estabilidade, rendimento e pequeno
volume.

- Circuito de filamento com chaveamento em alta
frequéncia, garantindo maior estabilidade e durabilidade da
unidade selada.

- Sistema de anodo giratério com partida rapida e freio ao
final da exposi¢ao, minimizando desgastes no sistema.

- Unidade de alta tensao integrada ao corpo do equipamento
para maior comodidade.

- Circuitos microprocessados monitoram, controlam e
supervisionam todas as operagbes proporcionando
facilidade de uso e seguranga.

- Controle automatico da exposigao, garantindo estabilidade
de padréo radiografico e facilidade de operagéo.

- Ajuste de altura do bucky desde 70cm até 190cm,
02 01 Comodato | facilitando o uso em pacientes de baixa estatura ou em uso
de cadeira de rodas.

- Brago articulado com movimento de inclinagdo de +10°
(+15°) a -10° (-15°) em relacdo a posigao vertical, o que
facilita o posicionamento do paciente.

- Movimento de rotagéo do brago de 90° (180°), no sentido
antihorario a 180°, no sentido horario.

- Bucky 18x24cm ( padréo) e 24x30cm (opcional).

- Colimagao automatica do feixe de Raios-X (opcional).

- Sistema de compressao acionado por pedais com controle
automatico de forga aplicada. Faixa de ajuste de 11 a 18Kdf.
- Sistema de descompressdao automatica ao final de
exposigao.

- Acessorio para compressao localizada.

- Acessorio para magnificacao de 1.6 e 1.8 vezes.

- Filtro de molibdénio (Mo) (padrao).

- Movimento de rotagdo com paradas definidas e pré-
selecionadas para os exames médio lateral direito e
esquerdo e cranio caudal.
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e Sistema de Acionamento de Filamento
- Protegao por Falta de Filamento
- Protegéo de curto circuito na Saida
- Protegdo de Sobre Tensao de Filamento do Tubo
- Supervisao por micro Processador.

e Comando
- Selegao de Foco grosso e fino.
- Selegdo de mAs com passos de 1 em 1 mAs com sistema
otimizado de incremento
- Display de Cristal Liquido para interface com usuario,
parametrizagcdes e calibragdes via software, informando
todos os detalhes do sistema e status.
- Indicagéo de kV, mA, mAs, modo de exposigao, foco, filtro,
densidade e ecran.
- Protecao de carga maxima do tubo.
- Exposimetro com processamento em tempo real para os
focos grosso e fino com técnicas automaticas, semi-
automaticas e otimizadas.
Servigos de RAIO-X (diagndsticos por imagem) realizados
por meio de mao-de-obra especializada, atraves de equipe
necessaria formada por profissionais de radiologia.
Atendendo de segunda a domingo, das 8h as 18h,
diretamente nas instalagdes do PA — Pronto Atendimento.
Os servicos serdo prestados initerruptamente a populagéo.
Servicos de  MAMOGRAFIA (diagnésticos por imagem)
realizados por meio de mao-de-obra especializada, através
de equipe necessaria formada por profissionais de
radiologia. Atendendo em 01 (um) dia da semana, das 8h as
18h, conforme agendamentos, diretamente nas instalagoes
do PA — Pronto Atendimento.

03 01 Servigo

04 01 Servigo

4. DA EXECUCAO E IMPLANTAGAO DO OBJETO:

4.1. A empresa contratada tera o prazo maximo de até 30 dias para instalar e deixar em
pleno funcionamento os equipamentos de RAIO-X e MAMOGRAFIA.

4.2. Os servigos de diagndstico por imagem, serdo executados em até 01 (uma) hora
depois de requeridos pelo médico responsavel de plantdo, cabendo a empresa disponibilizar
os mesmos em até 60 (sessenta) minutos depois de realizados;

4.3. Os servigos contratados de Raio-X e Mamografia deveréo ser prestados no municipio
nas dependéncias da Unidade de Pronto Atendimento “Geraldo Inécio dos Santos”.

4.4, Realizar o volume de exames mensalmente de acordo com a demanda e os
agendamentos da Secretaria Municipal de Saude, ou seja, sob numero ilimitado de
exames;

4.5. Disponibilizar todos os profissionais necessarios em quantidade suficiente e
adequada para o fiel cumprimento dos servigos;
4.6. Prestar os servicos com profissionais especializados com proficiéncia para

realizagao dos exames de Diagnéstico por Imagem;
4.7. Digitalizar as imagens radiograficas, transmitir, distribuir, e armazenar os exames
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radiograficos através da intranet;

4.8. A Contratada devera fornecer todo e qualquer tipo de insumo para prestagao de
servico de diagnostico por imagem (Raio- X e Mamografia);

4.9. Devera fornecer minimamente a cada 06 (seis) meses, a cada funcionario:
uniforme contendo 02 calgas, 04 camisas, 02 jalecos, 01 cracha de identificagao, 01 par
de calgado apropriado e aprovado para a fungdo, os quais deverdo ser utilizados
permanentemente pelos funcionarios enquanto estiverem dentro da instituigao;

4.10. A contratada devera prestar o servico com equipe composta por profissionais
especializados em diagndstico por imagem, em condigdes adequadas e exigidas pela
legislagdo vigente, procedendo a realizagdo dos exames e seus respectivos laudos,
cumprindo rigorosamente as determinagdes emanadas pelos 6rgédos responsaveis e
fiscalizadores da atividade inerente, responsabilizando-se em todos os aspectos, sem
qualquer excegao;

4.11. A contratada devera realizar exames em conformidade com o protocolo de
:gulagdo da SES ou outro que venha substitui-lo;
4.12. Disponibilizar o laudo dos exames realizados, no prazo maximo de 10 (dez) dias

Uteis apds sua realizagdo. Os exames realizados serdo entregues nas dependéncias da
Unidade de Pronto Atendimento “Geraldo Inacio dos Santos”, que provera a posterior
distribuicdo ao mesmo. A CONTRATADA entregara ainda a Secretaria de Saude do
municipio de origem, documento relacionando todos os pacientes e respectivos exames.
Caso os exames nao sejam disponibilizados no prazo previsto, a CONTRATADA podera
ser notificada conforme previséo legal;

4.13. Submeter os resultados de todos os exames a revisado de laudo por médico com
Titulo de Especialista pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, antes de sua liberagéao;

4.14. Substituir a qualquer momento os funcionarios que néo estiverem se adequando
as normas administrativas da CONTRATANTE;

4.15. A empresa contratada ficara responsavel na preparagdo da sala, conforme
norma de Vigilancia Sanitaria (dosimetro, vestimenta plumbiferas, baritas, etc.);

4.16. A empresa contratada devera manter o descarte adequado de residuos gerados,

devera substituir em no maximo 06 (seis) horas o equipamento e acessorios no caso de
Aefeitos, evitando a paralisagado do atendimento aos usuarios;

A7, Apresentar Relatorio com as guias de requisi¢cdo juntamente com a nota fiscal,
devidamente autorizada, com nome do paciente, exames realizados e respectivos valores
e deixar a disposigao para conferéncia na Secretaria de Saude do Municipio de Sooretama;
4.18. As guias de requisicdo de exames deverao estar autorizadas pelo Setor de regulagao
da Secretaria da Saude, devidamente preenchidas, carimbadas e assinadas pelo médico
solicitante;

4.19. A Contratada ficara totalmente responsavel pelos equipamentos nos casos de
avarias e/ou danos nos mesmos e devera responsabilizar-se pela manutengao preventiva

e corretiva de todos os equipamentos. Deve-se esclarecer que todo e qualquer
equipamento devera ser considerado como um sistema, que consiste em todo complexo
que abarca os aparelhos, envolvendo as entradas de energia e/ou agua, disjuntores,
contactores, No- breaks, transdutores, registros ou saidas como tubula¢des de dreno de
qualquer espécie; de forma que a empresa sera responsavel por todos os servigos
necessarios para o perfeito funcionamento dos equipamentos;

4.20. Realizar os procedimentos contratados, sem cobranga de qualquer valor
adicional ao municipe;
4.21. N3ao rasurar, acrescentar ou excluir exames das requisigoes;
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4.22. Por ocasido da execugao, o fiscal de contrato tera prazo de 2 (dois) dias, para
se manifestar a respeito de quaisquer irregularidades que sejam averiguadas durante a
execugao do servigo, podera o setor responsavel solicitar a substituigdo dos servigos nao
aceitos no prazo de 5 (cinco) dias. A corregdo nos servicos sera feita pela empresa
vencedora, caso haja algum equivoco na realizagdo do mesmo;

4.23. Os prazos bem como as condi¢gdes de execugdo deverdo ser rigorosamente
respeitados por parte do licitante vencedor, sob pena de perda do direito, condicionando
assim a Prefeitura a promover o cancelamento da ordem de fornecimento/servigo em favor
da empresa vencedora, sem qualquer indenizagdo, dando condigbes ao segundo colocado
para no caso de aceitagcdo das mesmas condigdes preestabelecidas, promoverem a
execugao;

5. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE:

ol Exigir da Empresa contratada o fiel cumprimento do objeto e Contrato ou
equivalente, bem como zelo na prestagao dos servigos e o cumprimento dos prazos;
. Prestar as informagdes e esclarecimentos necessarios a Contratada para que esta

possa realizar os servigos dentro do prazo e normas estabelecidas no instrumento de
contrato ou equivalentes;

S h Comunicar a empresa contratada qualquer irregularidade praticada por
empregado ou preposto da mesma, bem como conduta dos mesmos que comprometam a
qualidade e eficiéncia do servigo a ser prestado;

5.4. Atestar o recebimento dos servigos contratados notificando a contratada caso haja
algum problema verificado;

S Solicitar a reparacgdo do servigo, que esteja em desacordo com a especificagdo
ou apresentar alguma irregularidade;

5.6. A Secretaria Municipal de Saude disponibilizara espago fisico com agua e energia
elétrica suficiente para instalagdo e implantagdo das méaquinas e equipamentos;

et Arcar com os custos de agua e energia necessarios para a execugao dos servigos;
5.8. Arcar com as adaptagoes elétricas fizerem necessarias para uso da sala que se
utilizara.

6. DA CONTRATO E PAGAMENTO:

6.1. O contrato de prestagéo de servigos, tera sua vigéncia de até 12 (doze) meses, podendo
ser prorrogado nos termos da legislagdo em vigor, por iguais e sucessivos periodos, desde
que, comprovada sua vantojosidade e em comum acordo entre as partes.

6.2. O pagamento dos servicos sera efetuado por meio de faturamento mensal, dos
efetivamente realizados e aceitos pela Fiscalizagao.

6.3. O pagamento dos servigos prestados serd efetuado até o 15° dia util do més
subsequente ao do faturamento que atestada a execugao/fornecimento da etapa dos
Servigos.

6.4. Os pagamentos somente serdo efetuados mediante apresentagdo dos seguintes
documentos, minimamente:
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a) Nota Fiscal;
b) Certiddo negativa do INSS, FGTS, Trabalhista, Faléncia e Concordata, Tributos Federais,

Municipais e Estaduais;

c) Apresentagdo do n° da conta bancaria que se efetuara o depdsito ou crédito;

d) Apresentagdo do comprovante da caugéo de garantia do contrato (se exigida);

e) Guias pagas do PIS e COFINS com competéncia referente ao més anterior a prestagéo dos
servigos faturados;

f) Para as empresas optantes pelo Simples Nacional apresentar guia “DAS” devidamente paga
acompanhada da declaragdo e comprovante do Simples Nacional.

6.5. Ocorrendo erros na apresentagdo dos documentos fiscais, os mesmos seréo devolvidos
a contratada para correcéo, ficando estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam
considerados a partir da data da apresentagdo dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

6.6. E vedada a antecipagdo de pagamentos sem a contraprestagdo dos

servigos/fornecimentos.
6.7. O pagamento podera ser suspenso no caso de ndo cumprimento das obrigagoes que

possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio;

7. QUALIFICACAO TECNICA:

Para fins de qualificagdo técnica, o fornecedor durante a fase da licitagédo, devera comprovar
0 que segue:

7.1. Certificado da empresa de que esta registrada no Conselho Regional de Radiologia -

CRR;

7.2. Comprovante de registro e quitagdo da Empresa no Conselho Regional de

Administragdo - CRA; (tal solicitagdo justifica-se pelo fato de que a empresa se
:sponsabilize pela mao de obra necessaria para executar os servigos conforme item 2 do

TR - Termo de Referéncia).

7.3. Copia do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saude — CNES;

7.4. Apresentar no minimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnica de servigos

executados, pertinente e compativel com o objeto desta contratagdo, expedida pessoa

juridica publica ou privada, comprovando que a empresa prestou servigos similares aos aqui

contratados;

7.5. Declaragao de que o responsavel técnico que ira laudar os exames, estara devidamente

registrado no Conselho Regional de Medicina — CRM,;

7.6. Declaragédo que o médico Radiologista que atuara, estara devidamente diplomado pelo

colégio brasileiro de Radiologia;

7.7. Declarar que apresentara planilha de custo e formagao de prego para as equipes que

atuardo no contrato, conforme modelo em anexo a este TR, a ser entregue na primeira

mediagao/pagamento.

8. NOMEACAO DE RESPONSAVEL EM FISCALIZAR E ACOMPANHAR O CONTRATO:
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8.1. A secretaria municipal de saide nomeara depois de firmado o contrato, ou, na fase de
sua elaboragdo, através de portaria, um servidor de seu quadro de funcionarios como
Responsavel em Fiscalizar e Acompanhar o presente contrato.

9. DO REEQUILIBRIO ECONOMICO- FINANCEIRO:

9.1. O valor do contrato ou instrumento equivalente pactuado podera ser revisto mediante
solicitagdo da contratada, com vistas @ manutengdo do equilibrio econémico-financeiro, na
forma do Artigo 65, inciso I, letra “d”, da Lei 8.666/1.993 e suas alteragbes, e observado o
seguinte:

a) Caso ocorra a variagdo nos precos, a contratada devera solicitar formalmente a
PREFEITURA, devidamente acompanhada de documentos que comprovem a
procedéncia do pedido.

10.DOTAGAO ORGAMENTARIA:

10.1. Ressalto que as despesas provenientes desta contratagdo serdo custeadas da
seguinte forma:

000005- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

001-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

000005001.1030200382.116 - Manutencao do Pronto Atendimento

33903900000- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
Fonte:12110000000

Ficha: 141

Atenciosamente,

—

WESLEY COSTA SILVEIRA
Secretario Municipal de Saude
Decreto n°. 871/2022, 05/05/2022.




